Rete CA
220V 50Hz

STOP

Emergenza

Test Hydro-Betatron

(Schema a blocchi)

Pinza Amperometrica

ad effetto di Hall

Trasformatore
Separatore
1:1 2.2 kVA
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Wattmetro
Contatore
VIP 3

Filtro
Passa basso
Freq. taglio

1.5 kHz

Filtro
Passa basso
Freq. taglio

~-10 kHz

Filtro
Passa basso
Freq. taglio

-10 kHz

LETe

Variac
1.5 kVA

Reattore
Termometro
Digitalea
termocoppia K Termometro
a mercurio
Ponte ANODO
Raddrizzatore
Partitore l
Voltmetrico
i‘:lc":lzhigge Elementi e Polveri
Metalliche
Multimetro
Voltmetro
R2 Shunt
Amperometrico
R3 Multimetro
Amperometro
|
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All'oscilloscopio




